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Datum Analyt Material Bemerkungen Referenz- bzw. emp. Therap. Bereich Methode
01.03.2019 IgG U anderes Gerät < 10 mg/l Immunologischer Trübungstest

Albumin U anderes Gerät < 20 mg/l Immunologischer Trübungstest

18.03.2019 GFR (Cystatin C)(n. Grubb) P bei Körperoberfl. v. 1,73 m2 >  60 ml/min
Cystatin C P korrigierter Referenzwert 0,61 - 0,95 mg/l Immunologischer Trübungstest

30.04.2019 Vitamin E > 19 Jahre 500-2000 µg/dl HPLC

Vitamin E 13-19 Jahre 600-1010 µg/dl HPLC

Vitamin E 2-12 Jahre 550-900 µg/dl HPLC

Vitamin E 6-24 Monate 350-800 µg/dl HPLC

Vitamin E 2-5 Monate 200-600 µg/dl HPLC

Vitamin E < 2 Monate 100-350 µg/dl HPLC

Vitamin A > 18 Jahre 30-70 µg/dl HPLC

Vitamin A bis 18 Jahre 30-60 µg/dl HPLC

Vitamin A bis 10 Jahre 20-50 µg/dl HPLC

Vitamin A bis 1 Jahr 15-40 µg/dl HPLC

Vitamin A bis 1 Monat 10-30 µg/dl HPLC

14.05.2019 Digitoxin S Ref. Änderung BPZ Roche 2019-01 10 - 25 ng/ml KIMS, homogener Immonoassay

Version 2
08.07.2019 Sojabohne f431 entfernt <35kU/l FEIA

Sojabohne f432 entfernt <35kU/l FEIA

Wellensittich-Serumproteine, Federnentfernt < 11 mg/l FEIA

und  Kot (Ge90) spez. IgG
Tauben-Serumproteine, Federn entfernt < 10 mg/l FEIA

und Kot (Ge91) spez. IgG

HLA-B27 B Neue Analyse pos/neg PCR

Version 3
18.10.2019 Borrelien Antikörper L entfernt Ti.L/Ti.S/LIgG/SIgG:0,4-2,5 ELISA

Leukozyten L anderes Gerät E < 5 / µl Fluoreszenz-Durchflusszytometrie

Zellzahl (WBC + HF) L anderes Gerät E < 5 / µl Fluoreszenz-Durchflusszytometrie

Leukozyten Punktat anderes Gerät < 100 / µl Fluoreszenz-Durchflusszytometrie

Zellzahl (WBC + HF) Punktat anderes Gerät < 300 / µl Fluoreszenz-Durchflusszytometrie

Version 4
06.11.2019 Apolipoprotein A1 s anderes Gerät M 104 - 202 mg/dl Immunologischer Trübungstest

Apolipoprotein A1 s anderes Gerät F 108 - 225 mg/dl Immunologischer Trübungstest

Apolipoprotein B s anderes Gerät M 66 - 133 mg/dl Immunologischer Trübungstest

Apolipoprotein B s anderes Gerät F 60 - 117 mg/dl Immunologischer Trübungstest

Version 5
08.11.2019 Leukozyten L Neugeborene bis 1 Monat < 15 / µl Fluoreszenz-Durchflusszytometrie

Zellzahl (WBC + HF) L Neugeborene bis 1 Monat < 15 / µl Fluoreszenz-Durchflusszytometrie

Lp ( a ) Lipoprotein (a) v.S => P weniger Pat. Material

Akanthozyten B Neue Analyse negativ mikroskopisch

Rot ist die Änderung

C.I. Teunis


